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を用いた PET 画像のノイズ除去法を提案した。 PET データを得るために、頭頸
部模擬ファントムを用いたモンテカルロシミュレーションおよび照射実験を行
った。 Residual U-Net、ガウシアンフィルタ、メディアンフィルタ、 block-
matching and 3D filtering (BM3D)、および total variation (TV)フィルタを
用いて、 PET 画像の飛程推定精度および類似度を評価した。提案手法を用いた
場合には飛程推定精度が向上したが、ピーク信号対雑音比はガウスフィルタ、
メディアンフィルタ、 BM3D、 TV フィルタの場合と同等であった。提案手法は、
治療検証の精度向上と PET 測定時間の短縮に寄与することが期待される。  
